Analiticki broj: 24/01088 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO i
]l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE .
o+ Odjel za zastitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 8
SAVNG ZDRAVETVE: Odsjek za vode i otpad

PRMORSKO-GORANEYE ZLPANJE

Cas : TEST
KreSimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/ 10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblagdeni
laboratorij za vzoréenje in preskusanje vode (povrinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlotbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 7 dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlotbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskuSanje predmetov splone rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaseni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba $t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlogba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narotila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlogba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka naroila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremic¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Maticna Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 29.02.2024.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 24/01088
Vzorec: Ilirska Bistrica, vodarna
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.0.0.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.0.0,,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Tlirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO -~ GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor&enje in terenske analize
Kraj odvzema: VS Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 20.02.2024., 09:00
Datum sprejema/zadetka preskusa: 20.02.2024., 14:10

Datum zakljucka preskusa: 27.02.2024., 12:00
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Analitiki broj: 24/01088

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.:

Vzorec:

24/01088

Ilirska Bistrica, vodarna

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prosti klor

HRN EN ISO 7393-2:2018*

mg/l

0,26

+0,021

Temperatura vode

SM 23 Ed.2017:2550 B *

°C

11,0

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

Koliformne baktetife | Loy e Stevilo/100 ml :
fés.cizz;;)chla coli IAHIK:I;IOI?I’\II*ISO 9308-1:2014/ 0 Stevilo/100 ml 0 i
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 Stevilo/1 ml 0 ’
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* . Stevilo/1 ml 1 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, st. 61/2023) - Prilo

(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij 36 °C 122 °C)

Vodja oddelka
Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

i

ga 1 —Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
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Analiti¢ki broj: 24/01088 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.§t.: 24/01088
Vzorec: Ilirska Bistrica, vodarna

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrebioleska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, §t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, &t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, &t. 61/2023).

Nastavni zavod za javno zdravstvo
anprsko-goranske Zupanije
Rijeka, Kresimirova 52/a

105
Vodja oddelka za vodo in “b_'dpad Vodja Oddelka za varg

-

Izv.prof.dr.sc. Aleksandarﬁulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.4c. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

b

lja in zdravstveno ekologijo

7,

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen & je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljugno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porogilu o preskusu oznadene z zvezdico ()

4. Metode na fleksibilnem podrogju akreditacije so oznadene s &rko F in eno zvezdico )

5. Laboratorij zavraga vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¢nika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).

6. Dve zvezdici (**) oznadujeta najvisjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raziirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vkljutno
z merilno negotovostjo vzor&enja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 24/01088

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01088

Vzorec: Ilirska Bistrica, vodarna

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Oddelek za vodo in odpad
Barva SM 24% Ed.2023:2120 C.* 20 e“°$£zc° <5 :
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,21 +0,0
Vonj SM 24" Ed.2023:2150 B - - brez -
Okus SM 24% Ed.2023:2160 B - - brez -
i g HRN ISO 10523:2012* >6,5in<9,5 | enote pH 7,3 £0,7
vodikovih ionov
Elektiéna prevodnost | HRN ISO 27888:2008* 2500 1S/cm pri 20°C 365 £37
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l O 0,72 +0,09
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,50 mg/1 <0,004 5 N
Nitrit HRN EN 26777:1998* 0,50 mg/l <0003 /|| i

SM 24 Ed.2023:2340 A. i f
Skupna trdota 2340 B.* - mg/l CaCOs 215 -
Vodja oddelka &LL :
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Oddelek za instrumentalne analiticne tehnike
Aluminij HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/l <0 ¥
Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/l 17,2 £1,0
Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* . mg/l 76 147
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/1 6,1 +0,24
Kalij HRN EN ISO 14911:2001* 12 mg/1 0,70 +0,18
Vodja oddelka

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, 3t. 61/2023) — Priloga 1 Del BiDel C

Nasl.doc.dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh.

Cinde.
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Analiti¢ki broj: 24/01089 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO e
l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE "
+ Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju 8
SAVNG ZDRAVSTVO Odsjek za vode i otpad e

Kresimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskuganje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblas&eni
laboratorij za vzor&enje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stew]ka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje zivil in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za presku3anje predmetov splosne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravije, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblaseni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narogila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskudanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na $tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 29.02.2024.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 24/01089
Vzorec: Ilirska Bistrica, DOM SO
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVE\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANDE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor&enje in terenske analize
Kraj odvzema: VS Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 20.02.2024., 09:20
Datum sprejema/zacetka preskusa: 20.02.2024., 14:10

Datum zaklju¢ka preskusa: 27.02.2024., 12:00
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Analiti¢ki broj: 24/01089

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.

Vzorec:

Vodovodni sistem:

Terenske meritve

24/01089
Ilirska Bistrica, DOM SO

VS Ilirska Bistrica

Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/l 0,09 +0,007
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * . 9,9 -
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

Koliformne bakterije AI.ZOI?;I*ISO ke 0 Stevilo/100 ml 0 -

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ A

1E: 2ok} A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -

Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -

Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000% 100 Stevilo/1 ml 6 -
StXkolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000% - Stevilo/1 ml 0 -

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

b
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Analiticki broj: 24/01089 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st. 24/01089
Vzorec: Ilirska Bistrica, DOM SO

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

Barva SM 24 Ed.2023:2120 C.* 20 “’“"St;;gc" <5 ’
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,72 +0,2
Vonj SM 24" Ed.2023:2150 B - - brez -
Okus SM 24 Ed.2023:2160 B - - brez -
A HRN ISO 10523:2012* >6,5in1<9,5 | enote pH 7,5 +0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008* 2500 WS/cm pri 20°C 359 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l O, 0,44 +0,06
At HRN ISO 7150-1:1998* 0,50 mg/l <0,004/") ‘
Nitrit HRN EN 26777:1998* 0,50 mg/l <0,003 | :

th ¥ X
Skupna trdota %02‘}‘3 sl L a mg/1CaCO; | 208 A

1
Vodja oddelka J L\
B

Izv.prof.dr.sc. Aleksand: ulc;g, dipl.sanit.ing.

Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike

Aluminij  |HRN EN ISO 17294-2:2016* | _

Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 ng/l 35,6 £2

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* . mg/l 73 +45

Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/1 6,1 +0,24

Kalij HRN EN ISO 14911:2001* 12 mg/l 0,14 +0,04
Vodja oddelka

Nasl.doc.dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C
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Analiticki broj: 24/01089 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01089
Vzorec: Ilirska Bistrica, DOM SO

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikroebioloska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, $t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo\in odpad Vodja Oddelka za vars olja in zdravstveno ekologijo

Izv.prof.dr.sc. Aleksa}dﬁr Bulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.sg. in Glad, dipl.sanit.ing.

i j dravstvo
vni zavod za javno ZCre,
Nalsi’tr?morsko-goranske Zzupanije

Rijeka, Kregimirova 52/a 16

Opomba:
1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen Ce je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porodilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznatene s ¢rko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije narodnika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvijo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzordenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj:  24/01090 OB 60-200, Izdanje 6

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO tEEe
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE

Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju

LTLL

SAVNO ZDRAVSTVO. Odsjek za vode i otpad

PRMORSKO-GORANSIE UPANIE

i e “ TEST
KreSimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna &t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasteni
laboratorij za vzor¢enje in preskusanje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splo$ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlotba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narogila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narogila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnaZeval zraka iz nepremi¢nih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na 3tevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 29.02.2024.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 24/01090
Vzorec: Smrje
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RUEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzor&enje in terenske analize
Kraj odvzema: VS Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 20.02.2024., 09:45
Datum sprejema/zacetka preskusa: 20.02.2024., 14:10

Datum zakljucka preskusa: 27.02.2024., 12:00
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Analitigki broj: 24/01090 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01090
Vzorec: Smrje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/1 0,08 +0,006
Temperatura vode SM 237 Ed.2017:2550 B * " 8.4 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

Koliformne bakterije AIHIU,ZJOEII;I*ISO LAY 0 Stevilo/100 ml 0 .
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ Gl b

(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 Stevilo/1 ml 0 X
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* - Stevilo/1 ml 2 ¢

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, $tevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka
Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

oy
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Analiti¢ki broj: 24/01090 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01090
Vzorec: Smrje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

Barva SM 24" Ed.2023:2120 C.* 20 skale <5 -
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 =
Vonj SM 24™ Ed.2023:2150 B - - brez -
Okus SM 24" Ed.2023:2160 B - - brez -
Kofleentiachd HRN ISO 10523:2012* >6,5in<9,5 | enote pH o +0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008* 2500 1LS/cm pri 20°C 365 %37
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/l O, 0,34 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,50 mg/l <0,004 / s
Nitrit HRN EN 26777:1998%* 0,50 mg/l <0,003 / .

th ; :
Skupna trdota %02‘]‘3 PRSI A1 g mg/CaCO; | 207 y

Vodja oddelka . ém/( :

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Biflog, dipl.sanit.ing.

Oddelek za instrumentalne analitiéne tehnike

Aluminj  |HRNENISO 17294-2:2016* | 200 | T TP SR e

Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 ng/l 41,1 =25

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/1 3 +4,5

Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* : mg/l 6,0 +0,23

Kalij HRN EN ISO 14911:2001* 12 mg/l 0,19 +0,05
Vodja oddelka

Nasl.doc.dr.sc. Paula Zurga, difgzg.bioteh.

=

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C
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Analitigki broj: 24/01090 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01090
Vzorec: Smrje

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrebiolofka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskuSanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, $t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, $t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, 5t. 61/2023).

Vodja oddelka za vodo i odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo
'\ A
\ A
Izv.prof.dr.sc. Aleksan:lx ulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.s€. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske Zupanije
Rijeka, Kresimirova 52/a

105

Opomba:

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen & je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porotilu o preskusu oznatene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podro&ju akreditacije so oznacene s ko F in eno zvezdico (¥).

5. Laboratorij zavraga vsakr$no odgovornost za reklamacije naroénika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvigjo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izrazena kot razsirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
7z merilno negotovostjo vzoréenja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 24/01091 OB 60-200, Izdanje 6

= Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO _—
}l PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
+ Odjel za zaStitu okoliSa i zdravstvenu ekologiju
SAVNG ZDRAVSTVG. Odsjek za vode i otpad
Kresimirova 52a, Rijeka

e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna 3t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Pooblasdeni
laboratorij za vzorgenje in presku3anje vode (povrsinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlogbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/I-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 7z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskuSanje Zivil in krme po Odlo®bi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/I-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06. 12.2021 Uradni laboratorij za preskuganje predmetov splo3ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblas¢eni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlo¢bi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlocba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka naroéila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015. Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12, 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in presku3anje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Mati¢na Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
PreSernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 29.02.2024.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 24/01091
Vzorec: Janezevo brdo
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.0.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju §t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANUE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorcenje in terenske analize
Kraj odvzema: VS Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 20.02.2024., 10:10
Datum sprejema/zadetka preskusa:  20.02.2024., 14:10

Datum zakljucka preskusa: 27.02.2024., 12:00
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Analiticki broj: 24/01091 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01091
Vzorec: Janezevo brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve
Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/1 <0,02 -
Temperatura vode SM 23" Ed.2017:2550 B * °C 7,5 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

HRN EN ISO 9308-1:2014/

Koliformne bakterije | , 1.7017+ ' 0 Stevilo/100 ml 0 :
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ e

(. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -
Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 -
St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000* 100 Stevilo/1 ml 0 ¥
St.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000%* ” Stevilo/1 ml 0 ¥

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, 3t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C 122 °C)

Vodja oddelka

Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

\»‘/\v
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Analiticki broj: 24/01091

OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.; 24/01091

Vzorec: Janezevo brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Oddelek za vodo in odpad

enota Pt/Co

Barva SM 24" Ed.2023:2120 C.* 20 ey <5 -
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU <0,16 =
Vonj SM 24" Ed.2023:2150 B - - brez -
Okus SM 24" Ed.2023:2160 B - - brez -
Koncentracija HRN ISO 10523:2012* >6,5in1<9,5 | enote pH 8,0 +0,8
vodikovih ionov

Elekti¢na prevodnost | HRN ISO 27888:2008* 2500 uS/cm pri 20°C 355 +36
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 5,0 mg/1 O, 0,35 +0,05
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,50 mg/l <0,004 ) 2
Nitrit HRN EN 26777:1998* 0,50 mg/l <0,003 /,/ / i

SM 24" Ed.2023:2340 A. i '
Skupna trdota 2340 B.* - mg/l CaCO; 195 / .
Vodja oddelka kt

Oddelek za instrumentalne analiti¢ne tehnike

Aluminij

THRN EN ISO 17294-2:2016* | 2

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar th’

'og, dipl.sanit.ing.

Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 ng/l <10,0 .

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/1 68 +4,2

Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/l 6,2 +0,24

Kalij HRN EN ISO 14911:2001* 12 mg/l 0,22 +0,06
Vodja oddelka

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C

Nasl.doc.dr.sc. Paula Zurga, dipl.ing.bioteh.

-
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Analiti¢ki broj: 24/01091 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01091
Vzorec: JaneZevo brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrebiolofka preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskuSanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, $t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, $t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, st. 61/2023).

\
\

Vodja oddelka za vodo in\odpad Vodja Oddelka za vars W olja in zdravstveno ekologijo
\V\ : 20
Izv.prof.dr.sc. AleksandaiBulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.€c. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Prrmprsko—goranske Zupanije
Rijeka, KreSimirova 52/a

105

Opomba: g

1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.

2. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.

3. Akreditirane metode so v porodilu o preskusu oznacene z zvezdico (*).

4. Metode na fleksibilnem podrotju akreditacije so oznagene s &rko F in eno zvezdico (*).

5. Laboratorij zavrada vsakr$no odgovornost za reklamacije narotnika v zvezi z dostavljenim vzorcem (#).

6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvijo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.

7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot raz8irjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzor&enja.

8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem porotilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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Analiti¢ki broj: 24/01092 OB 60-200, Izdanje 6

17025 -HAA

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO - GORANSKE ZUPANIJE
Odjel za zastitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad
KreSimirova 52a, Rijeka
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr

Uradni laboratorij za preskusanje pitne vode po Sklepu Ministrstva za zdravje Razred: UP/I-541-02/19-03/10, Zaporedna &t.: 534-07-2/1-20-7 od 2. 9. 2020. Poobladteni
laboratorij za vzortenje in preskudanje vode (povriinskih, podzemnih in odpadnih voda ter sedimentov) po odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, razred
UP/1-325-07/20-02/ 06; Stevilka odredbe: 517-07-1-2-1-20-4 z dne 22. 7. 2020. Uradni laboratorij za preskusanje Zivil in krme po Odlogbi Ministrstva za kmetijstvo,
razred UP/1-322-01. /20-01 /38; Stevilka odredbe: 525-10/1304-21-8 z dne 06.12.2021 Uradni laboratorij za preskusanje predmetov splo$ne rabe po Sklepu Ministrstva za
zdravje, razred UP/I-541-02/20- 03/08; Stevilka odredbe: 534-03-3-2/2-21-06 z dne 17.6.2021 Pooblasteni laboratorij za opravljanje strokovnih del varstva okolja po
Odlocbi Ministrstva za varstvo okolja in narave Razred: UP/I 351- 02/15-08 -68; Odredba 3t.: 517-06-2-1-1-15-3 z dne 19. 10. 2015 in odlogba Ministrstva za varstvo
okolja in narave, razred: UP/I 351-02/15-08-94; Stevilka narodila: 517-06-2-1-1-15-2 z dne 26. 11. 2015, Odlo¢ba Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj za
izvajanje monitoringa kakovosti zraka Razred UP/I-351-05/22-04 /22 Stevilka narodila: 517-04-2-1-22-2 z dne 19.12.2022; Odlotba Ministrstva za gospodarstvo in
trajnostni razvoj za monitoring emisij onesnazeval zraka iz nepremicnih virov Razred UP/I-351-05/22-04/21 Stevilka odredbe: 517-04-2-1-22-2 7 dne 19.12. 2022 Sklep
Ministrstva za delo in pokojninsko zavarovanje za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu, usposabljanje za ZNR, ocenjevanje tveganja in preskusanje fizikalno
-kemijskih dejavnikov v delovnem okolju Razred: UP/I-115-01/19- 01/01 Maticna Stevilka: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. 2. 2020.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o
Presernova 7

6250 Ilirska Bistrica
Datum izvida: 29.02.2024.
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Lab.st.: 24/01092
Vzorec: Veliko brdo
Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica
Lastnik: JAV}\IO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.0O.0.,
PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pogodbe: Pogodbo o poslovnem sodelovanju $t. 32-415/2022-1 (02-220-109/2-23)
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O.,

PRESERNOVA 7, ILIRSKA BISTRICA,6250 Ilirska Bistrica

Vzorec odvzel: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO — GORANSKE
ZUPANDE, KRESIMIROVA 52a, 51 000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVASKA

Oddelek za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo — oddelek za vzorCenje in terenske analize
Kraj odvzema: VS Ilirska Bistrica
Datum odvzema: 20.02.2024., 10:35
Datum sprejema/zadetka preskusa:  20.02.2024., 14:10

Datum zakljucka preskusa: 27.02.2024., 12:00
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Analitigki broj: 24/01092 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.: 24/01092
Vzorec: Veliko brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Terenske meritve

Prosti klor HRN EN ISO 7393-2:2018* mg/1 0,08 +0,006
Temperatura vode SM 237 Ed.2017:2550 B * °C 7,4 -

Oddelek za sanitarno mikrobiologijo in okoljsko biologijo

Koliformne bakterije AIHIU_ZJOEII;I*ISO gLy 0 Stevilo/100 ml .

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/ §

(E. coli) A1:2017* 0 Stevilo/100 ml 0 -

Intestinalni enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* 0 Stevilo/100 ml 0 =

St.kolonij pri 36 °C HRN EN ISO 6222:2000%* 100 Stevilo/1 ml 0 4
t.kolonij pri 22 °C HRN EN ISO 6222:2000* & Stevilo/1 ml 0 .

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) - Priloga 1 — Del A (E. coli, intestinalni enterokoki) i Del C
(koliformne bakterije, Clostridium perfringens, Stevilo kolonij 36 °C i 22 °C)

Vodja oddelka
Izv.prof.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

W k
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Analiticki broj: 24/01092 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.st.; 24/01092
Vzorec: Veliko brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

Oddelek za vodo in odpad

Barva SM 24 Ed.2023:2120 C_* G 5 +1
Motnost HRN EN ISO 7027-1:2016* 1 NTU 0,72 +0,2
Vonj SM 24" Ed.2023:2150 B . . brez .
Okus SM 24" Ed.2023:2160 B . - brez .
Keiloentar s HRN ISO 10523:2012* >6,5in<9,5 | enote pH 7,8 +0,8
vodikovih ionov
Elekti¢na prevodnost| HRN ISO 27888:2008* 2500 1uS/cm pri 20°C 369 £37
Oksidativnost HRN EN ISO 8467:2001* 50 mg/1 O, 0,31 +0,04
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* 0,50 mg/I <0004 [] -
Nitrit HRN EN 26777:1998* 0,50 mg/l sogne. [id. .
SM 24 Ed.2023:2340 A. i
Skupna trdota 2340 B.* - mg/l CaCO; 200 I -
Vodja oddelka Llé éb\
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bilog, di;;l.sanit.ing.

Oddelek za instrumentalne analitiéne tehnike

Zelezo HRN EN ISO 17294-2:2016* 200 pg/l 475 +2.9
Kalcij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/l 70 +4.3
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001* - mg/l 6,0 +0,23
Kalij HRN EN ISO 14911:2001* 12 mg/1 0,16 +0,04
Vodja oddelka
Nasl.doc.dr.sc. Paula Zurga, dz’ l.ing.bioteh.
Mejne vrednosti so iz predpisa:

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/2023) — Priloga 1 Del B i Del C
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Analiti¢ki broj: 24/01092 OB 60-200, Izdanje 6

Lab.5t.: 24/01092
Vzorec: Veliko brdo

Vodovodni sistem: VS Ilirska Bistrica

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Mikrebioloska preskuSanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni
list RS, $t. 61/2023).

Fizikalno — kemijska preskuSanja:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN z zahtevami Uredbe o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/2023).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode ZDRAVSTVENO
USTREZEN po Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS, 5t. 61/2023).

(\
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Vodja oddelka za vodo\in odpad Vodja Oddelka za varstvo okolja in zdravstveno ekologijo
NN /.
Izv.prof.dr.sc. Aleksatﬁ‘&r Bulog, dipl.sanit.ing. Naslovni doc.dr.sc, n Glad, dipl.sanit.ing.

Nagtr?r;glrgig?d;: nja&/nq zdravstvo
Rijeka K? ranske zupanije
, KresSimirova 52/a
Opomba: 105
1. V besedilu deklaracije izdelka je prepovedano poudarjanje imena Zavod, razen &e je tako dogovorjeno s posebno pogodbo.
2. Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja ne sme reproducirati, niti uporabljati v reklamne namene.
3. Akreditirane metode so v poroilu o preskusu oznadene z zvezdico (*).
4. Metode na fleksibilnem podrotju akreditacije so oznacene s &rko F in eno zvezdico (*).
5. Laboratorij zavrata vsakr$no odgovornost za reklamacije naro¥nika v zvezi z dostavljenim vzorcem #).
6. Dve zvezdici (**) oznatujeta najvijo dovoljeno koncentracijo po zakonskih predpisih, navedenih v presoji skladnosti.
7. Merilna negotovost (U) je izraZena kot razSirjena merilna negotovost s faktorjem celovitega pokritja k=2, ki predstavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja vklju¢no
z merilno negotovostjo vzorenja.
8. Izjava o skladnosti po postopku P 4-200, izraZenem v tem poroéilu je izven obsega akreditacije samo v primeru, ko metoda ni akreditirana.
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